@ Aquasonic® 100 Ultraschalltransmissionsgel
Aquasonic CLEAR® Ultraschallgel
SCAN® Ultraschaligel
Gebrauchsanweisung:

Beschreibung

Acluasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel, Aquasonic Clear Ultraschallgel und SCAN
Ultraschallgel (Parker Laboratories Ultraschallgele) sind unsterile, wasserlosliche
und nicht-farbende Gele, die ausschlieBlich flr die auRerliche Anwendung bestimmt
sind und mit allen handelstiblichen Ultraschallgeraten verwendet werden konnen.

Anwendungsbereiche

Parker Laboratories Ultraschallgel kann auf intakter, unbeschadigter Haut und fir
alle Patienten in Einrichtungen verwendet werden, in denen eine Kreuzkontamination
von geringem Belang ist. Den leeren Spender nach Gebrauch entsorgen.

Nachfullbehalter und nachfillbare Spender (Produktnummern 01-50, 03-50,
03-54, 11-28 und 11-28s) sind zur Verwendung an Patienten mit niedrigem
Risiko und zur Anwendun? auf Stationen fur nicht akute Falle bestimmt.
Befolgen Sie die bei?efﬂgi]en Gebrauchsanweisungen oder das Protokoll
Ihrer Einrichtung, falls sich diese unterscheiden.

Kontraindikationen

Parker Laboratories Ultraschallgel in einer Mehrfachverwendungsverpackung ist

ausschlieBlich fur die aulerliche Anwendung bestimmt und sollte bei folgenden

Anwendungen nicht verwendet werden:

- Invasive Verfahren, bei denen ein Gerat durch das Gewebe eingeflihrt wird,
z.B. Nadelaspiration, Nadellokalisation, Gewebebiopsie oder andere
chirurgische Verfahren.

« Verfahren auf oder in der Nahe von beschadigter Haut, wie z.B. einer frischen
Operationsnaht oder einer offenen Wunde.

. Patienten mit einer Immunschwache oder Patienten, die eine immunsuppressive
Therapie erhalten.

« Neugeborene oder Kinder in kritischem gesundheitlichem Zustand.

« Schleimhaute.

- Schwer kranke Patienten oder Patienten, bei denen VorsichtsmaRnahmen zur
Vermeidung von Kontakt-, Luft- oder Tropfchenlibertragung angewendet werden.

Lagerungsbedingungen .
Kahl und trocken lagern. Lichtgeschutzt lagern.

Warnungen und VorsichtsmalRnahmen

Entsor%en Sie das Produkt, falls die Verpackung beschadigt ist oder.

Anzeichen einer Kontamination vorliegen.

Nicht an Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit auf Parabene verwenden
Um eine Kontamination zu vermeiden, dirfen die Spitzen der Behalter nicht mit
Patienten, Personal oder Instrumenten in Kontakt kommen.

Parker Laboratories Ultraschallgel auf den Ultraschallkopf geben, und nicht direkt
auf den Patienten.

Anweisungen zum Nachfiillen der Spenderflaschen
Lesen Sie die Vorschriften lhrer Einrichtung, bevor Sie aus einem
Massenbehalter nachfllen.
Zum Nachfullen von Spenderflaschen wischen Sie den Flaschenhals und die
Spitze des Spenders kurz vor dem Nachfiillen mit Isopropylalkohol oder einem
krankenhaustauglichen Desinfektionsmittel, wie z.B. Protex™
Desinfektionstichern, ab.
Wiederverwendbare Behélter missen in heilem Seifenwasser gewaschen,
%espijlt undrﬁrundlich getrocknet werden, bevor sie wieder nachgefiillt werden.

ie Spendertlaschen konnen mit Isopropylalkohol oder einem krankenhaustauglichen
Desinfektionsmittel, wie z.B. Protex
Desinfektionstlichern, gereinigt werden.
Fullen Sie das Produkt nur in den entsprechend etikettierten Spender nach
und kennzeichnen Sie ihn mit der Chargennummer.
Wiederverwendbare Flaschen missen mit dem Nachfllldatum gekennzeichnet
und nach einem Monat entsorgt werden.
Rissige oder beschadigte Flaschen sind sofort zu entsorgen.
Noch nicht leere wiederverwendbare Flaschen diirfen nicht aufgefiillt werden. Der Inhalt
muss verbraucht werden oder das (ibrige Gel vor dem Nachftillen entsorgt werden.



